
Дарсонваль – импульсный массажер для домашнего использования, обладающий 
уникальной терапевтической силой. В комплект входит пять насадок, представляющих 
собой стеклянные электроды, наполненные неоном. С помощью них, на кожу лица, 
тела и головы оказывается мощное переменное напряжение с частотой 110-400 кГц.
Дарсонвализация позволяет нормализовать циркуляцию крови и отток лимфы, 
повысить тонус сосудов, а также улучшить качество сна и работоспособность организ-
ма. 
Рекомендуется как эффективный способ профилактики варикоза и целлюлита. 
Воздействие переменными токами нормализует функцию сальных желез, повышает 
упругость и эластичность кожи, а также предотвращает появление морщин. Импуль-
сный массаж стимулирует работу волосяных луковиц, активирует рост волос и 
сокращает их выпадение. Использование насадки-электрода с неоновым светом 
улучшает качество волос и состояние кожи головы при профилактике перхоти и 
себореи. В целом, домашний дарсонваль активизирует обмен веществ, улучшает 
тканевое дыхание, снимает воспаление и укрепляет иммунитет. Это также рекоменду-
ется для профилактики остеохондроза, язв и длительно незаживающих ран.
В комплекте предусмотрен встроенный стабилизатор напряжения и 5 насадок-элект-
родов для устройства: насадка-электрод для точечного воздействия (капелька), 
универсальная насадка-электрод (грибок), электрод-расческа, насадка-электрод 
эллиптической формы (лепесток) и электрод-вилка.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Импульсный дарсонваль для лица, тела и волос
•  5 насадок-электродов с неоном
•  Профилактика варикоза и целлюлита
•  Активирует рост волос и снижает их выпадение
•  Повышает упругость и эластичность кожи
•  Работа от сети

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖЕРА:
•  Технические характеристики прибора должны соответствовать напряжению электро-
сети, к которой он подсоединен. 
•  Перед использованием аппарата нельзя наносить на кожу спиртовой раствор или 
спиртосодержащие косметические средства.
•  Нельзя отключать аппарат путем выдергивания шнура из розетки без предварительно-
го нажатия на кнопку включения/выключения прибора.
•  Во избежание повреждения устройства, запрещена его эксплуатация в помещениях 
с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и бассейны. 
•  Перед включением аппарата в сеть, необходимо убедиться в отсутствии поврежде-
ний стеклянных электродов, корпуса аппарата и изоляции сетевого шнура. Если 
обнаружены повреждения, дальнейшая эксплуатация аппарата запрещается.
•  При перемещении аппарата из холодного помещения в теплое, его эксплуатацию 
можно начинать не ранее, чем через 1 час. Также, после каждых 20 минут непрерывно-
го использования, необходимо выключать аппарат на время не менее 15 минут, для 
охлаждения.
•  Категорически запрещается эксплуатировать аппарат при попадании на его корпус 
воды или других жидкостей. В случае попадания жидкости на корпус аппарата, 
необходимо аккуратно удалить ее салфеткой. Если жидкость попала внутрь корпуса, 
эксплуатация аппарата запрещена, и необходимо обратиться в сервисный центр для 
проведения проверки и ремонта.

•  Включенный аппарат необходимо держать в недоступном для детей месте. 
При необходимости проведения процедур для детей, их должен проводить взрослый 
человек после консультации с врачом. 
•  Не рекомендуется хранение аппарата под прямыми солнечными лучами, в месте с 
повышенной температурой или влажностью.
•  Запрещается касаться включенного аппарата и поверхности электродов в области 
гнезда с металлическим держателем на корпусе аппарата. Во время работы 
прибора запрещается касаться его поверхности и поверхности электродов за место 
в непосредственной близости от гнезда с металлическим держателем. Нарушение 
данного требования может привести к поражению электрическим током!
•  В целях безопасности, следует оберегать аппарат и особенно стеклянные электро-
ды от ударов.
•  Нельзя использовать устройство в непосредственной близости от источников тепла.
•  Запрещено использовать устройство совместно с электромедицинским оборудо-
ванием, электронными системами жизнеобеспечения, так как дарсонваль может 
стать причиной нарушений в работе медицинского оборудования.
•  Аппарат генерирует высокое напряжение. Во включенном состоянии запрещается 
касаться аппарата и поверхности электродов в непосредственной близости (ближе 25 
мм) от гнезда для электродов.

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ:
Перед началом процедуры необходимо снять все металлические украшения и 
хорошо подготовить кожу. Она должна быть чистой и сухой. Пользоваться спиртосодер-
жащими лосьонами во время процедуры нельзя. 
Воздействие осуществляется спокойными плавными движениями по основным 
массажным линиям лица и тела. 
Способы воздействия:
1. Контактное (без воздушного зазора между электродом и кожей) сопровождается 
приятным теплом.
2. Бесконтактное «дистанционное» (есть воздушный зазор 1-4 мм между электродом и 
кожей) сопровождается покалыванием, тихим треском и ощутимым запахом озона. 
Иногда можно заметить голубые искровые разряды.
Для лучшего скольжения электрода по коже и для достижения максимального эффек-
та от процедуры, рекомендуется присыпать кожу тальком, детской присыпкой или 
пудрой. При воздействии на раны используйте прибор только через чистую сухую 
марлевую салфетку. 

Процедуру рекомендуется начинать с небольшой интенсивности, постепенно 
наращивая до необходимого уровня.
Стеклянный электрод необходимо мыть и стерилизовать после каждого использова-
ния. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1. Установите выбранную насадку-электрод аккуратно в гнездо до упора. Электрод 
легко устанавливается и вынимается.
2. Перед подключением аппарата к сети убедитесь, что ручка регулятора интенсивно-
сти находится в положении OFF (ВЫКЛ.). 
3. Подключите массажер к сети и включите его, поворачивая ручку регулятора 
интенсивности по часовой стрелке до щелчка. 
4. Аккуратно поднесите насадку-электрод к поверхности кожи и установите нужную 
силу воздействия, поворачивая ручку регулятора интенсивности по часовой стрелке. 

Максимальная интенсивность соответствует крайнему правому положению ручки. 
5. Если требуется замена насадки, выключите массажер, установите нужную насадку 
и продолжите процедуру. После сеанса массажа выключите аппарат, повернув ручку 
регулятора интенсивности в положение OFF (ВЫКЛ) и отключите его от сети.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Рекомендации по применению прибора для дарсонвализации относятся к широкому 
спектру заболеваний кожи, головы и тела. 
Среди них: гнойнички, угревая сыпь, жирная пористая кожа, зрелая, дряблая, морщи-
нистая кожа со сниженным тургором, бледная безжизненная кожа со сниженным 
питанием, псориаз, красный плоский лишай, экзема, эритема, кожный зуд, в том 
числе аллергический, красный зернистый нос, келоиды, очаговая и системная 
склеродермия, герпетические высыпания, келоидные и послеоперационные рубцы, 
послеоперационные отеки и инфильтраты, нейродермиты и многое другое. 

Прибор эффективен для укрепления волосяных луковиц, стимуляции роста волос и 
борется с проблемами интенсивного выпадения волос, себорея, перхоть, себорей-
ное облысение и другие виды алопеции.
Также средство эффективно борется со всеми типами и стадиями целлюлита.

Прибор может использоваться для комплексной терапии неврозов, заболеваний 
суставов, носа, дыхательной системы, гинекологических и урологических проблем, а 
также для лечения длительно незаживающих ран.

Не забывайте, что перед использованием прибора необходимо получить консульта-
цию у лечащего врача.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ:
•  Заболевания периферической нервной системы, в том числе и с болевым синдро-
мом, неврозы: радикулит, нейромиозит, невралгии, остеохондроз позвоночника, 
климактерический невроз, мигрень, расстройства сна, миопатия. 
•  Воспаление нервных сплетений, неврастения, атеросклероз сосудов головного 
мозга, последствия травм спинного и головного мозга, противозудное действие при 
дерматитах и аллергиях. 
•  Заболевания периферических сосудов: трофические язвы и прочие трофические 
нарушения, варикозное расширение вен нижних конечностей. 
•  Заболевания суставов: полиартрит, артрит, спондилоартроз. 
•  Заболевания носа: гаймориты, аллергический насморк. 
•  Заболевания дыхательной системы: бронхиты, трахеиты, бронхиальная астма. 
•  Заболеваний сухожилий суставных сумок, мышц и апоневрозов: миалгии, миозит. 
•  Гинекология: кольпит, вагинизм, эрозии матки, фригидность, зуд вульвы, эндоцерви-
цит, трещины сосков молочных желез. 
•  Урология: импотенция, недержание мочи, цистит, простатит. 
•  Стоматология: пульпит, глоссалгия, гингивит, пародонтопатия, стоматит. 
•  Длительно незаживающие раны.

Внимание! Перед проведением процедуры дарсонвализации необходима предвари-
тельная консультация лечащего врача.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Существует ряд медицинских состояний, при которых не рекомендуется использовать 
массажер. 
Среди них: сердечно-сосудистая недостаточность, аритмия, плохая свертываемость 
крови, кровотечения, тромбофлебит, купероз, туберкулез, онкология, высокая 
температура или лихорадка, а также избыточный рост волос на лице. 
Не стоит использовать массажер во время беременности.
Следует избегать использования массажера, если у человека имеются встроенные 
кардиостимуляторы, индивидуальная непереносимость электрического тока или 
нарушения кожной чувствительности. Кроме того, не рекомендуется использовать 
устройство в состоянии алкогольного опьянения.
При выборе массажера необходимо учитывать состояние своего здоровья и 
проконсультироваться с врачом, во избежание возможных негативных последствий.

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.

ОПИСАНИЕ:

Дарсонваль – импульсный массажер для лица, тела и волос с 5 насадками с неоном
Артикул KZ 1175, чёрный.

Электрод-вилка используется для проведения дарсонвали-
зации на больших участках тела. Это специальное 
устройство, разработанное для достижения максимальной 
эффективности процедуры.

Уникальная насадка-электрод эллиптической формы 
(лепесток) – идеальный помощник для проведения 
омолаживающих процедур. Предназначена для эффек-
тивных манипуляций по уходу за кожей лица и тела. 
Подходит для проведения лифтинга кожи, профилактики 
неврозов и расстройств сна. Благодаря своей форме, 
насадка позволяет регулировать площадь воздействия от 
точечного до более обширного, что делает ее универсаль-
ным инструментом для различных процедур.

Насадка-электрод для точечного воздействия (капелька) – 
прекрасно справляется с точечными воспалениями. 
Предназначена для профилактики местных высыпаний на 
коже и угрей. Она обладает самой высокой частотой тока, 
что позволяет эффективно бороться с проблемами кожи.

Универсальная насадка-электрод (грибок) – обладает 
мощным бактерицидным действием. Подходит для 
проведения дарсонвализации на более широких частях 
лица и тела, а также на руках, ногах, бедрах и ягодицах. 
Она идеально подходит для профилактики целлюлита, 
варикозного расширения вен, остеохондроза и длительно 
незаживающих ран.

Электрод-расческа – нормализация сальной секреции и 
общего состояния волос. Применяется для ухода за 
волосами и кожей головы. Она эффективно борется с 
проблемами выпадения волос (алопеции) и себореи, а 
также стимулирует волосяные фолликулы и улучшает 
состояние волос.

ЛИФТИНГ И ПИТАНИЕ КОЖИ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ
Для достижения эффекта от процедуры необходимо начать с 
тщательной очистки кожи, используя молочко или тоник. Для 
проблемной жирной кожи рекомендуется более глубокая очистка с 
помощью скраба. После этого следует удалить лишнюю влагу с 
кожи, подсушив ее салфеткой и нанести немного косметического 
талька или пудры для улучшения скольжения электрода.
Техника выполнения: 
Техника выполнения лифтинга включает использование насадки- 
электрода эллиптической формы с контактным воздействием на 
кожу с помощью слабой или средней интенсивности в течение 5-10 
минут. Все движения должны быть медленными и скользящими по 
основным массажным линиям, направленными снизу-вверх: от 
подбородка до мочки уха, от носа к вискам, от бровей вверх к 
волосистой части головы. 
В области шеи движения проводятся также снизу вверх, не затраги-
вая область щитовидной железы. 
В результате выполнения данной процедуры, кожа становится более 
упругой, тонкой и эластичной, а также улучшается кровообращение 
и обмен веществ. 
Для достижения наилучшего результата рекомендуется проводить 
данную процедуру регулярно.

НОРМАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ
Для нормализации работы сальных желез необходимо провести 
тщательную очистку кожи с помощью молочка или тоника, а также 
удалить излишнюю влагу, подсушив ее салфеткой. Для улучшения 
скольжения электрода следует нанести небольшое количество 
косметического талька или пудры.
Техника выполнения:
В процессе выполнения процедуры используйте насадку-электрод 
эллиптической формы, контактное использование и среднюю или 
сильную интенсивность воздействия в течение 5-10 минут. После 
окончания процедуры можно нанести на обработанную зону 
питательный или увлажняющий крем.

ПРОФИЛАКТИКА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Для эффективной борьбы с проблемной кожей рекомендуется 
тщательно очистить ее с помощью скраба, предназначенного для 
жирной кожи. После этого необходимо удалить излишки влаги с 
помощью салфетки и нанести небольшое количество косметиче-
ского талька с противовоспалительными компонентами, чтобы 
улучшить скольжение электрода. Далее, необходимо осуществить 
точечное воздействие на проблемную зону (акне, гнойничковая 
сыпь, воспаленные уплотнения) плавными движениями вокруг нее.
Техника выполнения:
Для профилактики гнойных инфильтратов и угревой сыпи рекомен-
дуется использовать насадку-электрод для точечного воздействия с 
контактным использованием и средней интенсивностью воздействия 
в течение 5-10 минут. 
В случае профилактики гнойничков необходимо использовать 
насадку-электрод для точечного воздействия с бесконтактным 
использованием (воздушным зазором 1-4 мм), высокой интенсивно-
стью и воздействием в течение 5-10 минут.
После процедуры рекомендуется нанести на зону воздействия 
увлажняющий или питательный крем/маску. Процедуры рекомен-
дуется проводить ежедневно или через день, а один курс включает в 
себя 10-20 процедур. Курсы можно повторять 3-4 раза в год.

СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА ВОЛОС
Перед началом процедуры необходимо обеспечить чистоту и 
сухость волос. Рекомендуется удалить все заколки и тщательно 
расчесать волосы. 
Техника выполнения: 
Процедура выполняется с помощью электрода-расчески, который 
плавно скользит по волосам от лба к затылку. В случае коротких 
волос допустимо движение в обратном направлении. Техника 
выполнения включает контактное использование электрода-расче-
ски средней интенсивности в течение 10-15 минут. После процедуры 
рекомендуется нанести на волосы лечебную маску или сыворотку 
на кожу головы.
Процедуры проводятся ежедневно, а один курс включает в себя 
20-30 процедур. Курсы можно повторять 3-4 раза в год.

ПРОФИЛАКТИКА ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН
Для профилактики и лечения варикозного расширения вен и 
болезни Рейно, используется контактная методика в лабильном 
режиме, направленная на область пораженных сосудов нижних 
конечностей. 
Для начала, нанесите на чистую кожу немного косметического 
талька, чтобы обеспечить лучшее скольжение насадки-электрода. 
Важно выполнять все движения медленно и плавно.
Техника выполнения: 
Для процедуры используйте универсальную насадку-электрод с 
контактным использованием и средней интенсивностью. Начинайте 
с области от пальцев стопы до колена, проводя процедуру в течение 
5-10 минут. Затем перейдите к области от пятки до подколенной 
ямки, проводя процедуру в течение 3-5 минут. 

Далее, переместитесь к области от колена до паховой зоны, 
проводя процедуру в течение 5-10 минут. Наконец, проведите 
процедуру в области от подколенной ямки до подъягодичной 
складки в течение 5-10 минут.
После процедуры рекомендуется нанести на кожу крем, который 
поможет в профилактике варикозных вен. 
Процедуру необходимо проводить ежедневно или через день. Один 
курс состоит из 15 процедур.

ПРОФИЛАКТИКА ЦЕЛЛЮЛИТА
Для достижения наилучшего эффекта, необходимо производить 
воздействие на чистую и сухую кожу (рекомендуется использовать 
косметический тальк). 
Техника выполнения: 
Для этой процедуры необходима универсальная насадка-электрод, 
которая обеспечит контактное использование, среднюю или 
сильную интенсивность и воздействие в течение 15 минут. После 
процедуры рекомендуется использовать антицеллюлитное 
средство, такое как крем или сыворотка, для усиления эффекта. 
Чтобы достичь максимального результата, рекомендуется 
проводить процедуры ежедневно или через день. Один курс состоит 
из 15 процедур. 

ПРОФИЛАКТИКА ЯЗВ, ДОЛГО НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН 
Процедуру необходимо проводить при смене повязки. Накройте 
поверхность раны или язвы чистой сухой марлевой салфеткой.
Техника выполнения: 
Для выполнения процедуры используется универсальная насадка- 
электрод с бесконтактным воздействием и средней интенсивно-
стью воздействия в течение 10 минут. Движения выполняются по краю 
раны или язвы в радиусе 5-7 см. Курс лечения состоит из 10-15 
процедур. После процедуры необходимо нанести рекомендован-
ный врачом препарат. 

ПРОФИЛАКТИКА НЕВРОЗОВ, РАССТРОЙСТВ СНА
Данная процедура должна быть назначена и проведена только при 
согласовании с лечащим врачом. 
Техника выполнения:
Процедура выполняется плавными движениями от области затылка 
по задней поверхности шеи к плечам с использованием насадки- 
электрода эллиптической формы и контактным воздействием на 
низкой интенсивности в течение 5-10 минут. Рекомендуется 
проводить процедуру ежедневно или через день. Курс составляет от 
10 до 15 процедур. 

ПРОФИЛАКТИКА НЕВРАЛГИИ
Для безопасного и эффективного воздействия на болевые зоны, 
такие как невралгии, невриты и радикулит, рекомендуется 
предварительная консультация с врачом. 
Техника выполнения:
Для выполнения процедуры используется насадка-электрод 
эллиптической формы, которая обеспечивает бесконтактное 

использование и среднюю интенсивность воздействия в течение 10 
минут. Курс лечения состоит из 10-15 процедур. 
Для терапии остеохондроза позвоночника применяется контактная 
методика в лабильном режиме. Электрод перемещается справа и 
слева вдоль позвоночника от крестца до шеи. Длительность 
воздействия - 6-8 минут, общее количество процедур - 10-15.

ГОЛОВНЫЕ БОЛИ
Для лечения головных болей, связанных с такими заболеваниями, как 
вегетососудистые дистонии и мигрени, применяется контактная 
методика в лабильном режиме. Перед началом процедуры 
необходимо удалить из волос заколки и другие металлические 
предметы, а также расчесать волосы. 
Во время процедуры электрод медленно перемещается от лба к 
затылку, постепенно усиливая интенсивность воздействия, пока не 
появится ощущение слабого покалывания. Длительность 
воздействия составляет 7-10 минут, проводится ежедневно или через 
день, общее количество процедур - 20-25.

МАССАЖ РУК
Процедура ручного массажа проводится с использованием 
электрода "Грибок" по контактной методике, без воздушного зазора, 
средней интенсивности. Массаж выполняется плавными круговыми 
движениями по спирали от пальцев до области плеча.

МАССАЖ ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ И ШЕИ
Для достижения эффекта приятного тепла во время процедуры 
используется электрод "Грибок" в режиме "тихого разряда" с низкой 
интенсивностью. Массажные движения направлены от области 
затылка по задней поверхности шеи к плечам. Рекомендуется 
проводить процедуры ежедневно или через день, с продолжитель-
ностью воздействия 5-10 минут. Курс составляет 10-15 процедур.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Для терапии заболеваний глотки, гортани, миндалин (фарингит, 
тонзиллит, ангина, ларингит) используется контактная методика 
лабильном режиме.
Электрод перемещается по передней поверхности шеи продоль-
ными и круговыми движениями.
Время воздействия: 5-10 минут.
Курс: 10 процедур.
Для профилактики и лечения бронхита и трахеита используется 
контактная методика в лабильном режиме. Процедура начинается 
с обработки области носа: электрод перемещается от передней 
поверхности носа к крыльям слева и справа в течение 5 минут. 
Затем воздействие направляется на область носогубной складки, 
слева направо и наоборот, в течение 3-5 минут. Далее проводится 
обработка шеи, где электрод перемещается линейными движения-
ми вниз и вверх в течение 5 минут на передней поверхности и задней 
поверхности. Рекомендуется пройти курс из 8-10 процедур.
Для терапии заболеваний носа и придаточных пазух (ринит, 
фронтит, гайморит, катары) используется контактная методика в 

лабильном режиме.
Проводится обработка участков кожи, располагающихся непосред-
ственно над патологическим очагом.
Время воздействия: 10-15 минут.
Курс: 10 процедур.

ЛЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ЖКТ
Для профилактики и лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта эффективно применяется контактная методика в лабильном 
режиме. При хронических гастритах рекомендуется проводить 
терапию в области желудка, перемещая электрод продольными и 
круговыми движениями по коже в эпигастральной области. Продол-
жительность процедуры составляет 7-10 минут, которые рекоменду-
ется проводить ежедневно или через день. Курс лечения включает 
15-20 процедур.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Для терапии стоматитов используется контактная методика в 
лабильном режиме.
Электрод перемещается круговыми движениями по бляшкам. 
Процедура проводится при низкой интенсивности.
Время воздействия: 5 минут.
Курс: 10 процедур.
Для терапии пародонтозов, гингивитов используется контактная 
методика в лабильном режиме.
Электрод медленно передвигают вдоль десен, не касаясь зубов. 
Процедура проводится при низкой или средней интенсивности.
Время воздействия: 5 минут на каждую челюсть.
Курс: 10 процедур.

ЛЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Для лечения миокардиодистрофии рекомендуется использовать 
воздействие средней интенсивности в области сердца. Продолжи-
тельность процедуры составляет 4-8 минут, проводится ежедневно, а 
курс лечения составляет 15-20 процедур.
При ИБС (без выраженных изменений ЭКГ с гипертонической 
болезнью 1-й и 2-й степени, или без упоминания о гипертонической 
болезни), рекомендуется применение воздействия средней 
интенсивности в области сердца. Для этого электрод перемещает-
ся продольными и круговыми движениями от ключицы до реберной 
дуги и от грудины до передней подмышечной линии слева, минуя 
область соска. Продолжительность процедуры составляет 5-10 
минут, проводится ежедневно или через день, а курс лечения 
составляет 12-15 процедур.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Для лечения полиартрита и артрита эффективно применять 
контактную методику в лабильном режиме на область пораженных 
суставов. Данный метод включает плавное перемещение электро-
да по суставу, используя продольные и круговые движения. Это 
позволяет достичь наилучшего результата в терапии данных 
заболеваний. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ ПРИБОРА И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ:

1. Неисправность: Прибор не работает.

Возможные причины:
- Не подключен к сети;
- Регулятор интенсивности выключен;
- Герметичность стеклянного электрода нарушена;
- Прибор неисправен.

Способы устранения:
- Проверьте подключение прибора к сети и надежность контакта вилки в розетке;
- Включите регулятор интенсивности;
- Попробуйте установить другой электрод, если необходимо, обратитесь в сервисный 
центр или приобретите новый;
- Перед заменой электрода всегда выключайте питание прибора. Никогда не 
прикасайтесь к гнезду для установки электродов во включенном состоянии аппарата. 
Обратитесь в сервисный центр для проведения проверки и ремонта прибора.

2. Неисправность: Воздействие аппарата стало слабее, разряд более «колючий».

Возможные причины:
- Загрязнена поверхность стеклянного электрода;
- Напряжение питания отличается от необходимого значения 220 В, 50 Гц.

Способы устранения:
- Проведите очистку электрода. 
- Убедитесь, что напряжение питания соответствует необходимому значению.

Важно помнить, что при любых неисправностях необходимо обращаться в сервисный 
центр для проведения проверки и ремонта прибора. Также следует соблюдать меры 
предосторожности при замене электрода и работе с прибором.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:
Для обеспечения безопасной и долговечной работы прибора необходимо соблюдать 
ряд правил по его техническому обслуживанию и хранению. 
•  Отключайте прибор из электросети, если он не используется. 
•  Избегайте попадания воды и других жидкостей в устройство, чтобы избежать повреж-
дения дарсонваля. 
•  Для защиты прибора и стеклянных электродов от ударов следует обращать особое 
внимание на хранение и транспортировку. 
•  Не рекомендуется поднимать и тянуть прибор за шнур.
•  Следует избегать передавливания шнура тяжелыми предметами.
•  При длительном хранении прибора рекомендуется выбирать чистое и сухое место, 
избегая прямых солнечных лучей.
•  Хранить прибор вдали от источников открытого огня и разогретых поверхностей. 
•  Прибор следует хранить в недоступных для детей местах.
•  Для обеспечения долгой и бесперебойной работы прибора необходимо соблюдать 
инструкцию по эксплуатации. Гарантия на прибор действует только при условии 
соблюдения этих правил.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ:
Чтобы очистить прибор, необходимо отключить его от электросети. 
Рекомендуется использовать мягкую, слегка увлажненную хлопковую ткань для 
протирки устройства и насадок-электродов. Можно использовать нейтральное 
моющее средство или спиртовой раствор. После очистки прибора необходимо дать 
ему полностью высохнуть перед повторным использованием.

Внимание! Устройство можно снова использовать только после того, как оно 
полностью высохнет.

Соблюдение этих правил поможет вам сохранить прибор в исправном состоянии на 
долгие годы и обеспечить безопасность его использования.

ТРАНСПОРТИРОВКА: 
Допускается в производственной упаковке.  

УТИЛИЗАЦИЯ:
Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Дарсонваль – импульсный массажер для лица, тела и волос с 5 насадками с неоном
Артикул KZ 1175, чёрный.
Характеристики:
Материал: АБС-пластик, стекло.
Напряжение: 220В, 50/60 Гц.
Мощность: 20 Вт. 
Цвет: черный.
Форма выходного сигнала: импульсный с высокочастотным заполнением.
Комплектация: Прибор – 1 шт., стеклянная насадка-электрод – 5 шт., инструкция по 
эксплуатации.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL. 
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. 

Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il
Импортер на территории РФ:  

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 
117405, Москва,  ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8.  
Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь: 
ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. 

УНП 192409754. 
Сайт: www.bradex.by.  E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай
Изготовитель:

Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. 
Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, 

город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937, 
факс: +86-574-6560938, 

e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com
Международная торговая марка «BRADEX». 

Рег. №1419183
Израиль - Рег. №204012

Россия - Рег. №444287, №683532

Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.
Гарантийный срок: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке.

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.

Перед началом эксплуатации 
ознакомьтесь с инструкцией

Храните в местах, недоступных 
для детей и животных

для лица, тела и волос с 5 насадками с неоном

KZ 1175


